实验事故
一、定义

实验中所引发的伤害事故，如触电、爆炸、中毒、烫伤、割伤等。

二、产生原因
1、违反操作规程
（1）缺乏必要的实验知识而引起的操作不当。如在做气体实验时，应缓慢操作，否则会由于气体急剧膨胀而引起爆炸事故。

（2）贪快、图方便而引起的操作不当。不要把橡皮管、玻璃管直接放在口中吹火吸。

（3）粗枝大叶而引起的操作不当。学生实验中，有时也会因一些小问题而导致伤害事故。如在做水沸腾等实验时，将蒸汽出口对着人体；加热容器中液体时，将液体装的太满；加热烧瓶、烧杯时忘用铁砂或石棉网。

2、实验室管理不善

实验室没有专职实验员的管理，有的实验室有专职实验员，但缺乏必要的业务知识或缺乏责任心，也常会发生在配置实验器材、药品时发生差错，从而导致伤害事故的发生。

3、实验室设施陈旧

实验室的设备如电路、煤气灯如果年长失修，会引起漏电、漏气等事故，从而造成较大的伤害。

4、试验器皿、用品不符合标准

因贪图利益，或者检查不严，购进不符合标准的实验器皿、用品或者实验用品时间失效变质，都可能给实验带来不安全的因素。

三、预防
1、要建立完善的实验室安全管理制度。
（1）实验室各种仪器、标本、模型、药品应根据不同性质、性能和要求，分科、分类存放定位入厨，做到用后复原。同时要做好防尘、防潮、防压、闭光等工作。

（2）对贵重仪器和易燃、易爆药品设专室等。

（3）实验人员如有变动，应认真办理移交手续，移交时必须要有移交双方交接，签字后生效。

（4）实验人员要做好仪器室、实验室的安全、保卫工作，熟知试验中的安全操作规程和熟悉实验室事故的急救方法和处理措施。

（5）实验室负责人全面负责实验室的安全管理工作，安全员具体负责实验室的安全管理工作。

（6）实验室使用化学药品要严格执行《化学危险品管理条例》。

（7）实验室工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，并将实验室消防器材放在明显、干燥、通风和便于取用的位置，周围不准对方杂物等。

（8）实验室要求环境整洁，走道通畅，仪器设备摆放整齐，严禁占用走廊对方杂物。

（9）未经实验室管理人员许可，不许随意动用实验室仪器设备，使用人员在使用实验室仪器设备时，必须遵守操作规程，坚守岗位，发现问题及时处理。

（10）实验室要有一定的安全设施。如灭火器、医药箱等。

（11）实验室人员不要贸然实验。一旦实验一定在预备实验室准备好，做到实验无误，方可拿到教室或实验室做。

（12）下班后和节假日要切断电源。

2、加强对实验人员的实验室安全教育，提高实验人员的安全意识和应对实验室紧急事故的能力。

（1）严格遵守实验室的规章。试验中要仔细观察现象，弄清什么是正常变化，什么是异常变化，边思考边慎重行事。

（2）一切实验一定要按照操作规定进行。
（3）正确使用玻璃器皿。
（4）禁止各种恶作剧及危险活动。
（5）正确使用电器。
（6）实验室的整理。
3、加强对实验室管理的检查。

要定期和不定期对实验室的使用、仪器的摆放和用品的存放进行安全检查，发现问题及时处理。

总之，实验室事故要以预防为主，加强安全教育。

